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一、 示意图：

1、铭牌 2、温湿度控制器 3、照明开关 4、制冷开关

5、门 6、电源开关 7、放水塞（箱体左测）
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二、适用范围

精密霉菌培养箱是细菌、霉菌、微生物的培养及育种实验的低温培养装

置特别适用于生物遗传工程、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产

使用的理想设备。

三、结构概述

精密霉菌培养箱（以下简称培养箱）由箱体、温度控制系统、高低温变

换系统、气体循环系统等四个主要部分组成。

箱体由工作室和外箱壳组成，其箱体外壳均采用优质钢板表面喷塑处

理。内胆为镜面不锈钢内胆，半圆弧四角极易清洁；室内采用不锈钢钢丝制

成的搁板高度层次可调，出厂时附有 (用户需要增加另订 )。外壳与内胆之间

填充聚胺脂发泡板作隔热层，以保证工作室内温度。工作室与箱门的接合部

装有橡胶密封圈，以保证工作室的密封性及保温性。

温度控制系统主要有液晶控温仪、Pt100 温度传感器、功率管、具有 PID

调节功能的数字控制线路系统组成。

高低温变换系统由加热器、压缩机制冷回路构成。加热器和压缩机的蒸

发器均置于工作室背部，由温度控制系统控制其工作状态，并由气体循环系

统使箱体内的温度达到均匀稳定。

气体循环系统由高速循环风机、风道板等组成，来保证工作室内的气体

温度均匀和稳定。

四、工作原理

液晶控温仪由集成电路器件组成的有 PID 调节功能的智能数字控制电路

及 LED 数字显示电路等组成。

当由 Pt100 铂电阻作为传感器测得工作室内的温度后输出与温度成正比

的电阻信号 (0℃时为 100Ω )，此信号经控温仪内数字控制电路放大后，一路

送至 LED 显示电路显示实测温度；另一路送至比较器与设定值比较，当二者

产生正偏差时，数字控制电路发出触发信号，触发双向可控硅导通，输出电

功率使加热管加热，当偏差减小直至为零时，双向可控硅关闭，停止输出电

感谢您购买本公司仪器，在您启用精密霉菌培养箱前，请仔细阅读使用说明书，相信它能使

您的精密霉菌培养箱发挥最大的功用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时查阅。
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功率，加热管停止加热。数字控制电路中对加热的输出，采用 PID 调节方式，

并具有输出功率大小的调整及系统测温度线性的校正等功能；当两者产生负

偏差时，又会触发制冷继电器闭合导通，压缩机开始工作，工作室内温度下

降，直至偏差值降到控制要求，压缩机停止工作，使温度始终保持在允许值

内。

五、技术指标

注：以上数据为用精确度为0.1℃的标准水银温度计 (水银头端放在工作室内几何中心)，

在环境温度 25℃、无试样负荷时的条件下测得。

六、使用条件

1、环境温度： 5℃ ~32℃；

2、空气相对湿度：不大于 95%(25℃)；

3、供电电源：AC220V±10℅，频率 50HZ；

4、周围无强烈光照，无腐蚀性气体，通风良好，无强烈震动源及强电磁场

存在。

名称 BPMJ-80F BPMJ-150F BPMJ-250F

电 源 AC220V±10％ 50HZ

控温范围 0~60℃

温度均匀度 ±2℃

温度分辨率 0.1℃

内胆尺寸

(mm)
430×350×350 515×450×600 520×450×900

外形尺寸

(mm)
545×583×1065 600×680×1235 635×683×1565

载物搁板 2块 3块

制冷剂 R134a

输入功率(W) 490W 620W 730W
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七、 控制器操作方法

① 当前设定值 ② 当前测量值 ③ 各功能设定按钮 ④ 定时显示区域

2.设定方法

（1）、点击图中 3定值设定：弹出如下界面，点击定值设定，设定所需温度；点击定时设定，

设定工作时间；按相应的数字键后，点击 Enter 确认，即完成设定。点击返回，仪表即按设

定值运行。

（2）、 点击运行参数；需输入正确的密码后才能进入界面

工厂设定（运行参数界面，点击“工厂设定”后，输入正确的密码后加入工厂设定界面

* 注意，工厂设定中包括了仪表的标定和初始化功能请勿随意点击。将导致仪表无法使用！！
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（3）、主界面下点击曲线按钮后，进入曲线界面，仪表可观察 PV 曲线和 SV 曲线。点击示

值界面，返回主界面；若发生报警事件，点击静音按钮可消音。

（4）、打印/USB 为选配功能

（5）、静音按钮，若发生报警事件，点击此按钮可消音。

八、注意事项

1、 设备在搬运时，倾角不得大于 45 度，以免制冷机系统损坏。

2、 本设备落地后，如地面不平应予以垫平。

3、 设备必须和接地电源插座相连接！

4、 设备搬运放置到位后，应静放 1～ 2 天再开机，以利制冷系统中压缩机

能正常工作并延长寿命。

5、 设备在正常运行时，箱内载物摆放不得过挤，应不影响箱内空气流通

以保证箱内温度均匀。

6、 箱内不需照明时，应关闭照明灯开关，以延长灯管使用寿命。

7、 箱壁内胆和箱表面经常擦拭，以保持清洁，。请勿用酸、碱或其它腐蚀

性溶液来擦拭外表面。

8、 设备停机不用时应做驱潮处理，具体方法如下：将温度设定在 40℃，

运行 5 小时，并每隔两小时开一次门放掉潮气，处理完毕后拔掉电源

插头存放。

9、 对设备的维护修理应由专业人员进行，以免发生意外。

10、 使用中出现异常现象，请切断电源并及时与我公司取得联系！
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九、故障处理

故障现象 故障原因推测 故障处理办法

开机无电源

电源插座无电压或插头电源线接触不良 修换插座或重插一下，再换电源线

电源开关未开或坏 接线脱落、虚焊、调开关

保险丝管未装或已烧断
装或调保险丝管，若在开机使用过程中

烧断，应查出原因后再装保险丝管。

不升温或失控

温度控制器坏 更换温度控制器

达不到 50℃ 调换加热器

使用了定时功能，温度升后又降下 取消定时功能

加热器坏或接头脱落，不升温 调换 修理

温度传感器接触不良，产生接触电阻 重新接线

控温误差大

或有静差

检查（显示/实际）误差 修正内部参数

使用环境不符合 改善环境条件

风机坏，控温不准 调换

不制冷

压缩机启动/关闭频繁，压缩机热保护器启

动
待压缩机温度下降，自然恢复

压缩机保护器烧坏（有烧焦味） 调换保护器

冷凝器结冰过多，制冷功率小 升温除霜缩短连续工作时间

制冷剂漏 修漏，加制冷剂 R134a

噪声大

(超过 70dB（A）)

或运转有异常声音

风机坏或风机与风道板摩擦 调换风机或加大风道距离

压缩机（强排式）风扇坏 有杂物应排除，或调换风扇

放置不稳 垫平放稳

压缩机固定不牢 紧固螺钉
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十、装箱单

装 箱 单

序号 类 别 名 称 单 位 数 量 备 注

1 文 件 使用说明书 份 1

2 文 件 装箱单 份 1

3 文 件 合格证 份 1

4 备 件 熔断器芯 只 2

5 备件 紫外灯管 支 1

6 配 件 搁板 块 2/3

本单所列物品与箱内所装实物相符 装箱员： 2

编号/日期： 检验：


